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Counting Chamber 
Thoma

Grenzlinienregel (für alle Zählkammern und Zählungen): Randlinien berüh-
rende Zellen werden stets nur auf 2 der 4 Außenränder mitgezählt.

Leukozyten:
Leukozyten dürfen in der Zählkammer Thoma NICHT gezählt werden! 
Weitere Informationen: support@bioanalytic.de.

Erythrozyten (Verdünnung 1 : 200) und  
Thrombozyten (Verdünnung 1 : 20):

5 Gruppenquadrate á 16 Kleinstquadrate, entweder 4 diagonal + 
1 in der Ecke (siehe markierte Fläche), oder 4 in den Ecken und 
eines in der Mitte.

Borderline rule (for all counting chambers and counts): Edge lines touching 
cells are always counted only on 2 of 4 outside edges.

Leukocytes (WBC):
Leukocytes may NOT be counted in the countable chamber Thoma! 
Further information: support@bioanalytic.de.

Erythrocytes (RBCs) (Dilution 1 : 200) and  
Thrombocytes (PLTs) (Dilution 1 : 20):

Count 5 group squares á 16 smallest squares either 4 diagonally 
+ 1 in the corner (see marked areas) or 4 in the corners and one 
in the middle.


